
Valutazione del rischio biologico – Laboratori non sanitari 

1 

MANUALE UTENTE 

Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari 



Valutazione del rischio biologico – Laboratori non sanitari 

2 

Sommario 
1. Accesso all'applicazione ............................................................................................................................ 3

2. Scaricare il modello non compilato ............................................................................................................ 4

3. Compilazione nuovo questionario .............................................................................................................. 5

4. Inserimento informazioni generali ............................................................................................................. 7

5. Selezione tipo di questionario da compilare .............................................................................................. 8

6. Compilazione questionario A: Utilizzo deliberato ...................................................................................... 8

6.1 Compilazione sezione D “Danno” ........................................................................................................... 9 

6.2 Compilazione sezione C “Contaminazione presunta” ............................................................................. 9 

6.3 Compilazione sezione F1 “Quantità” .................................................................................................... 10 

6.4 Compilazione sezione F2 “Frequenza”.................................................................................................. 11 

6.5 Compilazione sezione F3 “Caratteristiche strutturali” .......................................................................... 12 

6.6 Compilazione sezione F4 “Procedure operative” ................................................................................. 14 

6.7 Compilazione sezione F5 “DPI” ............................................................................................................. 15 

6.8 Compilazione sezione F6 “Formazione” ................................................................................................ 16 

7. Compilazione questionario B: Esposizione potenziale .............................................................................. 18

7.1 Compilazione sezione D “Danno” ......................................................................................................... 18 

7.2 Compilazione sezione C “Contaminazione presunta” ........................................................................... 19 

7.3 Compilazione sezione F1 “Quantità” .................................................................................................... 20 

7.4 Compilazione sezione F2 “Frequenza”.................................................................................................. 21 

7.5 Compilazione sezione F3 “Caratteristiche strutturali” .......................................................................... 22 

7.6 Compilazione sezione F4 “Procedure operative” ................................................................................. 24 

7.7 Compilazione sezione F5 “DPI” ............................................................................................................ 25 

7.8 Compilazione sezione F6 “Formazione” ............................................................................................... 26 

8. Calcolo del rischio .................................................................................................................................... 26

9. Stampa del questionario .......................................................................................................................... 28

10. Stampa manuale utente ....................................................................................................................... 29

11. Salva questionario ............................................................................................................................... 29

12. Riprendi compilazione ......................................................................................................................... 30

13. Elimina questionario ............................................................................................................................ 30

14. Scarica questionario............................................................................................................................. 30

15. Chiudi libretto ...................................................................................................................................... 32



Valutazione del rischio biologico – Laboratori non sanitari 

3 

1. Accesso all'applicazione

Per accedere all’applicazione “Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei 
laboratori non sanitari”, l'utente dovrà selezionare il collegamento “Accedi ai servizi online” 
presente sul Portale INAIL.  
Dopo l’autenticazione, l'utente dovrà selezionare la voce “Rischio biologico” e, 
successivamente, “Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari”. 

Figura 1: My home 

Si visualizza la pagina iniziale dell’applicazione. 
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Figura 2 Home Page Algoritmo rischio biologico laboratori non sanitari 

2. Scaricare il modello non compilato

Il modello vuoto del questionario può essere d’ausilio all’utente per la compilazione e, pertanto, è 

stata prevista la possibilità, in qualunque momento, di scaricarlo in formato pdf. 

È possibile scaricare un file per il questionario relativo all’ “Utilizzo deliberato” ed un file per il 

questionario relativo all’ “Esposizione Potenziale” selezionando la voce corrispondente dal menù 

“Modello non compilato per il questionario” presente a sinistra nella pagina.
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Figura 3 Scarica modello non compilato (PDF) 

3. Compilazione nuovo questionario

L’utente può accedere alla compilazione di un nuovo questionario dalla home page della 

applicazione secondo due modalità: 

• Selezionando la voce “Questionario nuovo” dal menù a sinistra della pagina

• Selezionando il pulsante “Nuovo” posto sopra la tabella di riepilogo dei questionari 

compilati
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Figura 4 Nuovo questionario 

Il sistema mostra la pagina per la compilazione di un nuovo questionario. 

Nella parte superiore della pagina viene visualizzata la matrice del rischio utilizzata per la 

valutazione (quantificazione della probabilità P e del danno D): 
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Figura 5 Matrice del rischio utilizzata per la valutazione 

4. Inserimento informazioni generali

L’utente inserisce le informazioni riguardanti il laboratorio e la mansione per la quale 
sta effettuando la valutazione ed eventuali note. 
I campi “Laboratorio” e “Mansione” sono obbligatori. 

Figura 6 Inserimento informazioni generali 
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5. Selezione tipo di questionario da compilare

I questionari previsti sono due: 

A – Utilizzo deliberato 

B – Esposizione potenziale 

L’utente può compilare uno solo o entrambi i questionari abilitando il pulsante di scelta. 

Se l’utente seleziona sia il questionario A che il questionario B verranno abilitati entrambi i Tab 

per la compilazione.  

Si precisa che per il salvataggio dei questionari è necessario che sia compilata almeno la 

sezione “Danno”. Se si selezionano entrambi i questionari sarà necessario compilare la sezione 

indicata per entrambi.  

Ad ognuno è associato il proprio rischio calcolato. 

Figura 7 Selezione questionario 

6. Compilazione questionario A: Utilizzo deliberato

Per abilitare il tab del questionario A alla compilazione l’utente deve selezionare il pulsante di 

scelta relativo. 

Figura 8 Selezione questionario A 
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6.1 Compilazione sezione D “Danno”

La sezione D “Danno” è relativa ai dati degli agenti biologici utilizzati nell’attività di laboratorio 

ed al gruppo di pericolosità di questi ultimi. 

L’utente inserisce la tipologia di agenti biologici utilizzati ed associa il relativo gruppo di 

pericolosità ad ognuno. 

Per inserire più agenti biologici l’utente deve fare clic sul pulsante “Aggiungi riga”. 

Per eliminare un agente biologico l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 

Figura 9 Compilazione sezione D "Danno" 

6.2 Compilazione sezione C “Contaminazione presunta”

La sezione C “Contaminazione presunta” è relativa al grado di contaminazione

presunta, ovvero la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di rischio. 

Il grado di contaminazione da attribuire alle attività con utilizzo deliberato di agenti biologici è 

massimo (C=4). 
L’utente si ritroverà già valorizzato l’elenco degli agenti biologici che ha inserito nella sezione 

“Danno” con il valore di C fisso a 4. 
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Figura 10 Compilazione sezione C "Contaminazione presunta" 

6.3 Compilazione sezione F1 “Quantità”

La sezione F1 “Quantità” è relativa alla quantità di agente biologico che viene utilizzata per 

effettuare il saggio analitico, classificata in base ai criteri della tabella che si riporta di seguito. 

Quantità Classificazione F1 

Pochi grammi  Bassa 0 

500 gr/ mL  Media 0,5 

> 500 gr/mL  Alta 1 

L’utente si ritroverà già valorizzato l’elenco degli agenti biologici che ha inserito nella sezione 

“Danno”. 

In caso di utilizzo deliberato di agenti biologici, i quantitativi di ceppi microbici manipolati sono 

sempre modesti; per questo l’utente si ritroverà, già valorizzato, il valore di F1 corrispondente 

alla voce “bassa”. 
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Figura 11 Compilazione sezione F1 "Quantità" 

6.4 Compilazione sezione F2 “Frequenza”

La sezione F2 “Frequenza” è relativa alla frequenza di manipolazione delle sostanze che 

espongono l’operatore ad agenti biologici, in base ai criteri di classificazione della tabella che 

riportiamo di seguito. 

Frequenza di manipolazione Classificazione F2 

Almeno mensile  Bassa 0 

1 o poche volte a settimana  Media 0,5 

Almeno giornaliera  Alta 1 

L’utente si ritroverà già valorizzato l’elenco degli agenti biologici che ha inserito nella sezione 

“Danno” e per ognuno dovrà selezionare un valore di F2. 
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Figura 12 Compilazione sezione F2 "Frequenza" 

6.5 Compilazione sezione F3 “Caratteristiche strutturali”

I laboratori microbiologici ove si utilizzano agenti biologici devono possedere precisi requisiti 

strutturali e tecnici, previsti dall’allegato XLVII del D.Lgs. 81/08. 

La sezione F3 “Caratteristiche strutturali” è relativa alla presenza delle caratteristiche strutturali

previste nel laboratorio nel quale si svolge l’attività dell’operatore. 

I criteri di classificazione sono riportati nella tabella seguente: 

A – UTILIZZO DELIBERATO 

Caratteristiche strutturali/DPC Classificazione F3 

100% voci obbligatorie e raccomandate rispettate  Adeguate 0 

100% voci obbligatorie rispettate ma voci raccomandate < 100%  Parzialmente adeguate 0,5 

Non é rispettata anche 1 sola delle voci obbligatorie  Non adeguata 1 

Poiché i “livelli di contenimento” del rischio di esposizione variano in funzione del gruppo di 

pericolosità di appartenenza degli agenti biologici utilizzati, si dovrà far riferimento alla tabella 

corrispondente al gruppo di appartenenza di questi ultimi: Gruppo 2, Gruppo 3 e Gruppo 4 

L’utente si ritroverà l’elenco delle caratteristiche strutturali previste per il gruppo di 

appartenenza associato all’agente biologico inserito nella tabella D “Danno.” 
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Se sono stati inseriti più agenti biologici appartenenti a gruppi diversi il sistema mostrerà 

l’elenco delle caratteristiche strutturali previste per l’agente biologico del gruppo più alto. 

È necessario valorizzare tutte le caratteristiche strutturali ritenute applicabili oltre quelle 

obbligatorie per procedere con il calcolo del rischio. 

È possibile aggiungere ulteriori “Caratteristiche strutturali” non presenti nell’elenco proposto 
dal sistema selezionando il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Figura 13 Compilazione sezione F3 "Caratteristiche strutturali" Gruppo 2
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Nota: Non sono previsti requisiti strutturali e tecnici per laboratori ove si utilizzano agenti biologici 

appartenenti al gruppo 1. 

6.6 Compilazione sezione F4 “Procedure operative”

La sezione F4 “Procedure operative” è relativa alla presenza di procedure operative

formalizzate e diffuse a tutto il personale, per gestire il rischio e garantire l’attuazione di 

comportamenti e pratiche corrette. 

L’utente dovrà selezionare una o più righe dall’elenco proposto dal sistema ed assegnare ad 

ognuna la voce del menu a tendina pertinente. È possibile aggiungere ulteriori procedure 

operative adottate ma non presenti nell’elenco proposto dal sistema selezionando il tasto 

“Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Per eliminare una riga l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 
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Figura 14 Compilazione sezione F4 "Procedure operative" 

6.7 Compilazione sezione F5 “DPI”

La sezione F5 “DPI” è relativa alla presenza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

necessari in funzione delle attività svolte. Per ciascuna mansione bisogna valutare la 

disponibilità e l’effettivo utilizzo dei DPI necessari. 

L'utente dovrà selezionare i valori SI/NO dal menù a tendina per ogni DPI proposto.

È possibile aggiungere ulteriori “DPI” non presenti nell’elenco proposto dal sistema 

selezionando il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Per eliminare una riga l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 
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Figura 15 Compilazione sezione F5 "DPI" 

6.8 Compilazione sezione F6 “Formazione”

La sezione F6 “Formazione” è relativa alla valutazione della formazione dei lavoratori offerta sia 

in fase iniziale di lavoro sia come aggiornamento periodico. 

L’utente dovrà selezionare da un elenco di opzioni proposto dal sistema il livello di formazione 

realizzata nei confronti dei lavoratori esposti.
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Figura 16 Compilazione sezione F6 "Formazione" 
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7. Compilazione questionario B: Esposizione potenziale

Per abilitare il tab del questionario B alla compilazione l’utente deve selezionare il pulsante di 

scelta relativo. 

Figura 17 Selezione questionario B 

7.1 Compilazione sezione D “Danno”

La prima sezione da compilare è relativa ai dati degli agenti biologici potenzialmente presenti 

nell’attività di laboratorio ed al gruppo di appartenenza di questi ultimi. L’utente seleziona da un 

elenco una o più tipologie di campione ed associa ad ognuna di esse il gruppo di pericolosità più 

pertinente. 

È possibile aggiungere ulteriori tipologie di campione non presenti nell’elenco proposto dal 

sistema selezionando il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Per eliminare una tipologia di campione l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 
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Figura 17 Compilazione sezione D "Danno" 

7.2 Compilazione sezione C “Contaminazione presunta”

La sezione C “Contaminazione presunta” è relativa al grado di contaminazione presunta, 

ovvero la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di rischio. 

L’utente si ritroverà presenti le tipologie di campione precedentemente valorizzate nella 

sezione “Danno” e dovrà assegnare un valore di contaminazione per ognuna di esse. 
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Figura 18 Compilazione tabella C "Contaminazione presunta" 

7.3 Compila sezione F1 “Quantità” 

La sezione F1 “Quantità” è relativa alla quantità di campione che viene utilizzata per effettuare 

il saggio analitico in base ai criteri di classificazione della tabella che riportiamo di seguito. 

Quantità Classificazione F1 

Pochi grammi  Bassa 0 

500 gr/ mL  Media 0,5 

> 500 gr/mL  Alta 1 

L’utente si ritroverà presenti le tipologie di campione precedentemente valorizzate nella sezione 

“Danno” e dovrà assegnare un valore di quantità per ognuna di esse. 
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Figura 19 Compilazione sezione F1 "Quantità" 

7.4 Compilazione sezione F2 “Frequenza”

La sezione F2 “Frequenza” è relativa alla frequenza di manipolazione delle sostanze che 

espongono l’operatore ad agenti biologici, in base ai criteri di classificazione della tabella che 

riportiamo di seguito. 

Frequenza di manipolazione Classificazione F2 

Almeno mensile  Bassa 0 

1 o poche volte a settimana  Media 0,5 

Almeno giornaliera  Alta 1 

L’utente si ritroverà presenti le tipologie di campione precedentemente valorizzate nella sezione 

“Danno” e dovrà selezionare un valore di frequenza per ognuna di essa. 
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Figura 20 Compilazione sezione F2 "Frequenza" 

7.5 Compilazione sezione F3 “Caratteristiche strutturali”

La sezione F3 “Caratteristiche strutturali” è relativa alla presenza delle caratteristiche strutturali

previste nel laboratorio nel quale si svolge l’attività dell’operatore. 

Le attività di laboratorio che non comportano utilizzo deliberato di agenti biologici devono essere 

svolte in ambienti che garantiscano, comunque, una buona efficacia sull'interruzione delle vie di 

trasmissione degli agenti biologici. 

I criteri di classificazione sono riportati nella tabella seguente: 

B – ESPOSIZIONE POTENZIALE 

Caratteristiche strutturali Classificazione F3 

100% voci applicabili presenti  Adeguate 0 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (>=66%)  Parzialmente adeguate 0,5 

< 2/3 voci applicabili presenti (<66%)  Non adeguate 1 

L’utente dovrà selezionare i valori SI/NO nella colonna “Presente” della tabella con l’elenco delle 

caratteristiche strutturali che il sistema propone. 

È possibile aggiungere ulteriori “Caratteristiche strutturali” non presenti nell’elenco proposto dal 

sistema selezionando il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 
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Figura 21 Compilazione sezione F3 "Caratteristiche strutturali"
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7.6 Compilazione sezione F4 “Procedure operative”

La sezione F4 “Procedure operative” è relativa alla presenza di procedure operative 
formalizzate e diffuse a tutto il personale, per gestire il rischio e garantire l’attuazione di 

comportamenti e pratiche corrette. 

L’utente dovrà assegnare ad ognuna delle procedure proposte la voce pertinente tra quelle del 

menù a tendina. È possibile aggiungere ulteriori “Procedure operative” non presenti nell’elenco

proposto dal sistema selezionando il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Per eliminare una riga l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 

Figura 22 Compilazione sezione F4 "Procedure operative"
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7.7 Compilazione sezione F5 “DPI”

La sezione F5 “DPI” è relativa alla presenza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

necessari in funzione delle attività svolte. Per ciascuna mansione bisogna valutare la 

disponibilità e l’effettivo utilizzo dei DPI necessari. 

L'utente dovrà selezionare i valori SI/NO dal menù a tendina per ogni DPI proposto.

È possibile aggiungere ulteriori “DPI” non presenti nell’elenco proposto dal sistema selezionando

il tasto “Aggiungi riga” posto sotto la tabella. 

Per eliminare una riga l’utente deve fare clic sull’icona del cestino. 

Figura 23 Compilazione sezione F5 "DPI" 
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7.8 Compilazione sezione F6 “Formazione”

La sezione F6 “Formazione” è relativa alla valutazione della formazione dei lavoratori offerta sia 

in fase iniziale di lavoro sia come aggiornamento periodico. 

L’utente dovrà selezionare da un elenco di opzioni proposto dal sistema il livello di formazione 

ricevuta dai lavoratori.

Figura 24 Compilazione sezione F6 "Formazione" 

8. Calcolo del rischio

Compilate tutte le sezioni per il questionario selezionato, si può procedere al calcolo del 
rischio per la mansione in esame, premendo il bottone “calcola”. Il calcolo è effettuato in 
automatico dalla procedura sulla base dei valori precedentemente inseriti. 

A seguito del calcolo, il sistema presenta il risultato relativo al questionario corrente: 
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Figura 25 Risultato del calcolo del rischio da Utilizzo deliberato 
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Figura 26 Risultato del calcolo del rischio da Esposizione potenziale

9. Stampa del questionario

L’utente può stampare il questionario compilato dopo aver eseguito il calcolo selezionando il tasto 

“Questionario Compilato” posto sotto il risultato del calcolo di rischio. 

Figura 27 Stampa questionario compilato 
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10. Stampa del manuale utente

L’utente può visualizzare e stampare il manuale che contiene le istruzioni per la 

compilazione del questionario dalla home page selezionando la voce “Manuale utente” dal 

menù posto a sinistra della pagina.

Figura 28 Scarica Manuale utente 

11.  Salva questionario

In qualsiasi momento, durante la compilazione del questionario, l’utente può salvare le 

informazioni inserite per riprendere la compilazione dello stesso in un secondo momento. 

Figura 29 Salva questionario 
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12.  Riprendi compilazione

L’utente può riprendere la compilazione di un questionario precedentemente salvato 

selezionando l’icona della matita posta sulla riga relativa del questionario nell’elenco presente 

nella home page dell’applicazione. 

Figura 30 Riprendi compilazione 

13.  Elimina questionario

L’utente può eliminare un questionario presente nell’elenco in home page selezionando l’icona 

del cestino posta sulla riga corrispondente. 

Figura 31 Elimina questionario 

14.  Scarica questionario

L’utente può scaricare un questionario presente nell’elenco in home page selezionando l’icona di 

download posta sulla riga corrispondente. 
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15.  Chiudi libretto

L’utente, una volta compilati più questionari, può unirli in un unico libretto in modo da scaricarli 

in formato pdf in un unico file. 

Per chiudere un libretto l’utente deve selezionare le check box in corrispondenza dei questionari

che vuole inserire nel libretto, compilare il campo “Titolo libretto” e fare clic sul pulsante 

“Chiudi” posto sotto l’elenco dei questionari compilati.

Figura 32 Chiusura libretto 

Una volta chiuso un libretto questo compare nell’elenco dei libretti presente nella Home Page. 

L’utente può scaricarlo in formato pdf, selezionando l’icona “scarica”, o annullare la chiusura 

dello stesso, selezionando l’icona “freccia”. 

Se l’utente annulla la chiusura di un libretto, i questionari in esso presenti tornano disponibili 

nell’elenco dei questionari compilati per poter essere di nuovo modificati, scaricati o eliminati. 

Figura 33 Elenco libretti chiusi 




